上海健康医学院
协同科研中心实验室冰箱安全使用工作守则
冰箱是实验室常用设备，常用于存放生物试剂、实验样本等，为保障师生安全，消除安全隐患，特制定本管理规定，规范实验室冰箱使用。
1、 总则
1. 实验室冰箱按“谁使用，谁负责”的原则管理，实验室安全责任人对所辖实验室内的冰箱的使用安全负责，负责做好实验室人员规范使用冰箱安全教育；中心对本部门实验室内的冰箱的使用安全负有监管责任。
2. 实验室冰箱应放置于实验室通风良好处，不得在冰箱周围放置纸箱、泡沫箱。严禁将易燃易爆物品、气体钢瓶和杂物等堆放在冰箱的附近，要保持实验室通风。
3. 冰箱电源电压应符合要求，对于意外停电可能造成的危险，应充分考虑并加强防范；冰箱使用过程中，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少冷气外漏，节约用电。
二、使用管理
1. 冰箱内储存物品应根据性质、用途等分类整齐摆放，标识清晰完整，空间不得过挤过满。
2. 不得混放易产生化学反应的化学品；冰箱内存放物品应有清单；冰箱内禁止存放与实验无关的物品。
3. 放入冰箱的所有试剂、样品等必须密封保存，并应做好防泄漏、固定等工作；外包装必须注明：品名、使用人及联系方式、日期等信息；冰箱内物品应定期进行清理,过期试剂必须及时清理，以免占用有限空间。
4. 冰箱应定期清洁，非自动除霜冰箱还应定期除霜。严禁用硬物撬冰霜，严禁用热水冲洗冰霜。
5. 超低温冰箱应严格规范使用操作，冰箱内为零下80℃超低温环境，取放物品时，应戴上手套防止冻伤。严禁一次性放入过多相对温度过高的物品，会造成压缩机长时间不停机，温度不下降且很容易烧毁压缩机。
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